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1 Estufa de Esterilización Fanem 520 DAH96149 No observado Mant. Correc 2.100.000 Taller Central Camilo Chavez HD Ita XI-R.S. Realizado Mediana

2 Autoclave Vertical Selecta Autester-E-Dry 0360883 011-155-13-0006 Verificación 3.200.000 Institución Gerardo Roa HD Itagua XI-R.S. Realizado Mediana

3 Autoclave Vertical Selecta Autester-E-Dry 0360898 No observado Mant. Correc 15.000.000 Institución

Gerardo Roa y Camilo 

Chaves HD Ita XI-R.S. Realizado Mediana

4 Calandra Maltec CL160 3332 No observado Verificación 1.000.000 Institución

Gerardo Roa y Camilo 

Chaves H Loma Pyta XI-R.S. Falta Materiales Mediana

5 Lavarropa Industrial Marva L-32 No observado No observado Verificación 1.000.000 Institución

Gerardo Roa y Camilo 

Chaves H Loma Pyta XI-R.S. Equipo p/ TercerizarBaja

6 Rayos X Movil Eco Ray PX300hf 1202025 No observado Mant. Correc 10.000.000 Institución

Gerardo Roa, Camilo Chavez 

y Pedro Antunez HR Ciudad del Este X-R.S. Realizado Mediana

7 Rayos X Movil Philips Aquila Plus 300 0117-001-0403 No observado Mant. Correc 15.000.000 Institución

Camilo Chavez y Pedro 

Antunez HR Ciudad del Este X-R.S. Realizado Mediana

8 Autoclave Horizontal Sercon 70304 072130758 No observado Verificación 3.200.000 Institución Camilo Chavez HR Ciudad del Este X-R.S. Realizado Baja

9 Maquina de Anestesia Penlon SP2 SP2010882 011-344-13-0050 Verificación 8.000.000 Institución Pedro Antunez HR Ciudad del Este X-R.S. Realizado Baja

10 Maquina de Anestesia Ohmeda Exel 110se AMDD00148 011-250-20-0125 Mant. Correc 26.000.000 Institución Gerardo Roa y Pedro Antúnez HR Ciudad del Este X-R.S. Realizado Baja

11 Servocuna Medix SM401 3696-10 No observado Mant. Correc 6.000.000 Institución Gerardo Roa HR Ciudad del Este X-R.S. Realizado Mediana

Servocuna Medix SM401 5000-13 No observado Verificación 680.000 Institución Gerardo Roa HR Ciudad del Este X-R.S. Realizado Baja

13 Servocuna Medix SM401 5000-13 No observado Mant. Correc 6.000.000 Institución Gerardo Roa HR Ciudad del Este X-R.S. Realizado Baja

14 Oxímetro de Pulso Edan H100 H100B102109719 No observado Mant. Correc 2.400.000 Taller Central Pedro Antunez HR San J. Bautista Misiones VIII - R.S. Realizado Mediana

15 Monitor Fetal Edan Cadence CA2021084522DE 011-456-03-3682 Verificación 500.000 Taller Central Pedro Antunez HR San J. Bautista Misiones VIII - R.S. Realizado Baja

16 Electrocardiografo No Observado Cardio Ptint 100 C100971 No observado Verificación 1.000.000 Taller Central Pedro Antunez HR San J. Bautista Misiones VIII - R.S. Equipo p/ dar de bajaMediana

17 Esterilizador Calor Seco Fanen No observado RAG69651 011-456-02-6486 Mant. Correc 2.000.000 Institución Camilo Chavez HR San J. Bautista Misiones VIII - R.S. Realizado Baja

18 Autoclave Vertical Ingest A02921 211 No observado Verificación 3.200.000 Institución

Gerardo Roa y Camilo 

Chaves HR San J. Bautista Misiones VIII - R.S. Realizado Baja

19 Maquina de Anestesia Hershill Regina97 3415-09010 No observado Mant. Correc 26.000.000 Institución

Gerardo Roa, Camilo Chavez 

y Pedro Antunez HR San J. Bautista Misiones VIII - R.S. Realizado Mediana

20 Mesa de Cirugía Maquet 1118SOB/99 No observado No observado Mant. Correc 7.500.000 Institución

Gerardo Roa, Camilo Chavez 

y Pedro Antunez HR San J. Bautista Misiones VIII - R.S. Realizado Baja

21 Electrobisturí Uro System Minicomp 7044339 No observado Mant. Correc 9.000.000 Institución Pedro Antunez HR San J. Bautista Misiones VIII - R.S. Realizado Mediana

22 Servocuna Fanen 2051UCI YAF60305 011-13-04-1939 Verificación 680.000 Institución Camilo Chavez HR San J. Bautista Misiones VIII - R.S. Realizado Baja

23 Lampara Auxiliar Sismatec CL4BC/E 011050515 011-456-02-8820 Mant. Preventivo 2.000.000 Institución

Gerardo Roa, Camilo Chavez 

y Pedro Antunez HR San J. Bautista Misiones VIII - R.S. Realizado Baja

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL 
Dirección General de Gestión de Insumos Estrategicos

Dirección Biomédica

Trabajos realizados por los Técnicos del Taller Central PERIODO : Marzo 03 al 07 / 2014

Página 1



Nº Descripción Marca Modelo Serie Nº Patrimonio
Trabajo 

realizado

Costo 

Referencial

Lugar del 

Trabajo
Técnico Institución Región Sanitaria

Estado 

Pedido

Comple

jidad

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL 
Dirección General de Gestión de Insumos Estrategicos

Dirección Biomédica

Trabajos realizados por los Técnicos del Taller Central PERIODO : Marzo 03 al 07 / 2014

24 Detector Fetal Edan Sonotrax No observado No observado Mant. Preventivo 400.000 Institución

Gerardo Roa, Camilo Chavez 

y Pedro Antunez HR San J. Bautista Misiones VIII - R.S. Realizado Baja

25 Incubadora Yon Don YD-F-285B 2190804 No observado Mant. Preventivo 1.500.000 Institución Gerardo Roa HR San J. Bautista Misiones VIII - R.S. Realizado Baja

26 Incubadora Servocontrolada OLIDEF CZ SCTICINE3 10B29 No observado Mant. Preventivo 1.500.000 Institución Gerardo Roa HR San J. Bautista Misiones VIII - R.S. Realizado Baja

27 Incubadora Standard Yon Don YD-F-285B 08190805 No observado Mant. Preventivo 1.500.000 Institución Gerardo Roa HR San J. Bautista Misiones VIII - R.S. Realizado Baja

28 Rayos X Fijo Siemens Mult X Swing 1923 No observado Mant. Correc 78.000.000 Institución Gerardo Roa HR San J. Bautista Misiones VIII - R.S. Realizado Baja

29 Esterilizador Calor Seco Fanen 520 DAH96147 No observado Mant. Correc 2.000.000 Institución Camilo Chavez HR San J. Bautista Misiones VIII - R.S. Realizado Baja

30 Centrifuga Presvac DCS-16-RV 12281 011-13-01-1760 Verificación 100.000 Institución Pedro Antunez HR San J. Bautista Misiones VIII - R.S. Realizado Baja

236.460.000
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Instituciones Asistidas 5

Total de trabajos 30

Tipo de Complejidad Marzo 03 al 07

Baja 19

Mediana 11

Alta 0

30

Tipo de Trabajos Marzo 03 al 07

Mantenimiento Correctivo 14

Mantenimiento Preventivo 5

Verificacion 11

Desmontaje

30

Estado del Pedido Marzo 03 al 07

Realizado 27

Falta Materiales (Repuestos y/o Accesorios) 1

Equipo recomendado para dar de baja 1

Equipo para Tercerizar 1

30

Repuesto Utilizado Marzo 03 al 07

Taller Central (Unidades/metros) 12

Institución 0

12

Viaje Realizado Marzo 03 al 07

En el Interior del País (Mayor a 50 Kms) 2

En el Dpto. Central y Gran Asunción 3

5

Lugar del Trabajo Marzo 03 al 07

Taller Central 4

Institución 26

30
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Nº Descripción Equipo, Marca, Modelo Depósito Institución

1 Sensor de piel Servocuna, Medix 3

2 Filtro de aire Incubadora, Olidef 1

3 Filtro de aceite Generador, Electra Molins
1

4 Filtro de combustible Generador, Electra Molins 1

5
Lampara halogena 24v 

150w
Rayos X Fijo, Siemens 1

6 lampara Halogena 12v 50w
Lampara Auxiliar, 

Sismatec
1

7 Filtro de aire Incubadora, Medix 4

Total Repuestos y/o accesorios 12 0
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